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Hinweise

Hinweise

Sicherheitshinweise

WARNUNG

Weitere Gefahrenquellen sind z.B. mechanische Teile,
durch die es zu schweren Verletzungen von Personen
kommen kann.

Auch die Gefahrdung von Gegenstéanden (z.B. die Be-
schadigung des Gerates) besteht.
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WARNUNG

Stromschlag kann zum Tod oder zu schweren Verlet-
zungen von Personen fihren sowie eine Gefahrdung
fur die Funktion von Gegenstanden (z.B. die Bescha-
digung des Gerates) sein.

WARNUNG

Richten Sie den Laserstrahl nie direkt oder indirekt
durch reflektierende Oberflachen auf das Auge. La-
serstrahlung kann irreparable Schaden am Auge her-
vorrufen. Bei Messungen in der Nahe von Menschen,
muss der Laserstrahl deaktiviert werden.
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Hinweise

Allgemeine Sicherheitshinweise

ﬁ WARNUNG
Aus Sicherheits- und Zulassungsgriinden (CE) ist das
eigenmachtige Umbauen und/oder Verandern des Ge-
rates nicht gestattet. Um einen sicheren Betrieb mit
dem Gerat zu gewabhrleisten, miissen Sie die Sicher-
heitshinweise, Warnvermerke und das Kapitel "Be-
stimmungsgemale Verwendung" unbedingt beachten.

ﬁ WARNUNG
Beachten Sie vor dem Gebrauch des Gerates bitte
folgende Hinweise:

| Vermeiden Sie einen Betrieb des Gerates in der
Nahe von elektrischen Schweillgeraten, Induktions-
heizern und anderen elektromagnetischen Feldern.

| Nach abrupten Temperaturwechseln muss das Ge-
rat vor dem Gebrauch zur Stabilisierung ca. 30 Mi-
nuten an die neue Umgebungstemperatur ange-
passt werden um den IR-Sensor zu stabilisieren.

| Setzen Sie das Gerat nicht langere Zeit hohen
Temperaturen aus.

| Vermeiden Sie staubige und feuchte Umgebungs-
bedingungen.

| Messgerate und Zubehor sind kein Spielzeug und
gehoren nicht in Kinderhande!

| In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhii-
tungsvorschriften des Verbandes der gewerblichen
Berufsgenossenschaften fiir elektrische Anlagen
und Betriebsmittel zu beachten.
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Hinweise

Bitte beachten Sie die fuinf Sicherheitsregeln:
1 Freischalten
2 Gegen Wiedereinschalten sichern

3 Spannungsfreiheit feststellen (Spannungsfreiheit
ist 2-polig festzustellen)

4 Erden und kurzschlielRen

5 Benachbarte unter Spannung stehende Teile ab-
decken
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BestimmungsgeméRe Verwendung

Das Gerat ist nur fir die in der Bedienungsanleitung beschrie-
benen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist

unzuléssig und kann zu Unféllen oder Zerstérung des Gerates
fihren. Diese Anwendungen fiihren zu einem sofortigen Erl6-

schen jeglicher Garantie- und Gewahrleistungsanspriche des
Bedieners gegentiber dem Hersteller.

] Um das Gerat vor Beschadigung zu schiitzen, entfer-
1 nen Sie bitte bei langerem Nichtgebrauch des Gerates
die Batterien.

Bei Sach- oder Personenschaden, die durch unsach-
gemale Handhabung oder Nichtbeachtung der Si-
cherheitshinweise verursacht werden, ibernehmen wir
keine Haftung. In solchen Féllen erlischt jeder Garan-
tieanspruch. Ein in einem Dreieck befindliches Ausru-
fezeichen weist auf Sicherheitshinweise in der Bedie-
nungsanleitung hin. Lesen Sie vor Inbetriebnahme die
Anleitung komplett durch. Dieses Gerat ist CE-gepruft
und erfullt somit die erforderlichen Richtlinien.

il @

Rechte vorbehalten, die Spezifikationen ohne vorherige Ankiin-
digung zu andern © Testboy GmbH, Deutschland.
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Hinweise

Haftungsausschluss

° Bei Schaden, die durch Nichtbeachten der Anleitung

1 verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch! Fir
Folgeschaden, die daraus resultieren, lbernehmen wir
keine Haftung!

Testboy haftet nicht fiir Schaden, die aus
| dem Nichtbeachten der Anleitung,

| von Testboy nicht freigegebenen Anderungen am Produkt
oder

| von Testboy nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Er-
satzteilen

| Alkohol-, Drogen- oder Medikamenteneinfluss hervorgerufen
werden

resultieren.

Richtigkeit der Bedienungsanleitung

Diese Bedienungsanleitung wurde mit grof3er Sorgfalt erstellt.
Fir die Richtigkeit und Vollstandigkeit der Daten, Abbildungen
und Zeichnungen wird keine Gewahr (ibernommen. Anderun-
gen, Druckfehler und Irrtimer vorbehalten.
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Hinweise

Entsorgung

Sehr geehrter Testboy-Kunde, mit dem Erwerb unseres Produk-
tes haben Sie die Moglichkeit, das Gerat nach Ende seines Le-
benszyklus an geeignete Sammelstellen fiir Elektroschrott zu-
riickzugeben.
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das Recycling von Elektroaltgeraten. Hersteller von
Elektrogeraten sind ab dem 13.8.2005 dazu ver-
pflichtet, Elektrogerate, die nach diesem Datum ver-
kauft werden, kostenfrei zurlickzunehmen und zu
recyceln. Elektrogerate durfen dann nicht mehr in
die ,normalen” Abfallstréme eingebracht werden.
Elektrogerate sind separat zu recyceln und zu ent-
sorgen. Alle Gerate, die unter diese Richtlinie fallen,
sind mit diesem Logo gekennzeichnet.

E Die WEEE (2002/96/EC) regelt die Riicknahme und
_—

Entsorgung von gebrauchten Batterien

Sie als Endverbraucher sind gesetzlich (Batteriege-
setz) zur Riickgabe aller gebrauchten Batterien und
Akkus verpflichtet; eine Entsorgung liber den
Hausmiill ist untersagt!

Schadstoffhaltige Batterien/Akkus sind mit neben-
stehenden Symbolen gekennzeichnet, die auf das
Verbot der Entsorgung Uber den Hausmdill hinwei-
sen.

Die Bezeichnungen fiir das ausschlaggebende
Schwermetall sind: Cd = Cadmium, Hg = Quecksil-
ber, Pb = Blei.

Ihre verbrauchten Batterien/Akkus kénnen Sie un-
entgeltlich bei den Sammelstellen lhrer Gemeinde
oder {berall dort abgeben, wo Batterien/Akkus ver-
kauft werden!
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Hinweise

5 Jahre Garantie

Testboy-Gerate unterliegen einer strengen Qualitatskontrolle.
Sollten wahrend der téglichen Praxis dennoch Fehler in der
Funktion auftreten, gewahren wir eine Garantie von 5 Jahren
(nur gliltig mit Rechnung). Fabrikations- oder Materialfehler
werden von uns kostenlos beseitigt sofern das Geréat ohne
Fremdeinwirkung und ungeoffnet an uns zuriickgesandt wird.
Beschadigungen durch Sturz oder falsche Handhabung sind
vom Garantieanspruch ausgeschlossen.

Bitte wenden Sie sich an:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Qualitatszertifikat

Alle innerhalb der Testboy GmbH durchgeflihrten, qualitatsrele-
vanten Tatigkeiten und Prozesse werden permanent durch ein
Qualitdtsmanagementsystem Uberwacht. Die Testboy GmbH
bestatigt weiterhin, dass die wahrend der Kalibrierung verwen-
deten Prifeinrichtungen und Instrumente einer permanenten
Prifmitteliberwachung unterliegen.

Konformitatserklarung

Das Produkt erfiillt die Niederspannungsrichtlinien 2006/95/EG
und die EMV-Richtlinien 2004/108/EG.
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Bedienung

Bedienung
Vielen Dank, dass Sie sich fiir den Testboy® 15 entschieden
haben.

Er verfugt Uber professionelle Funktionen fir Arbeiten an allen
Magnetfeldarten:
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Beriihrungslose Magnetfelderkennung

Der Testboy® 15 ist in der Lage, mit dem
in der Spitze integrierten Schaltkreis Mag-
netfelder aller Art aufzusplren: z.B. Mag-
netventile in Heizungsanlagen, Magnet-
ventile im Nutzfahrzeugbereich, Printrelais
auf Platinen u.v.m.

Zuerst sind die Batterien gemaR unten ge-
nannter Funktionskontrolle zu tGberprifen.
Berlihren Sie den zu Uberprifenden Ge-
genstand mit der Spitze des Magnettes-
ters (siehe Bild Punkt 1.). Wenn die Lam-
pe aufleuchtet ist der Gegenstand magne-
tisch aktiviert. Zur Uberpriifung ist es nicht
erforderlich Maschinen und Geréate anzu-
halten.

Funktionskontrolle

Nehmen Sie den Testmagneten am Deckel des Magnettesters
ab und halten Sie ihn an die Spitze des Gerates, die dann auf-
leuchtet.

Leuchtet die Spitze nicht auf, sind die Batterien zu tberprifen.

Testboy®15 9



Bedienung

Batteriewechsel

Nehmen Sie einen Schraubendreher und hebeln Sie das Batte-
riefach vorsichtig an der Einkerbung auf (siehe Bild Punkt 2.)
Achten Sie beim Einsetzen der neuen Batterien auf die Polari-
tat!

° Batterien gehdren nicht in den Hausmdill. Auch in lhrer
l Nahe befindet sich eine Sammelstelle!

Technische Daten

Stromversorgung 2x1,5V Typ AAA Micro
Schutzart IP 40
Uberspannungskategorie CAT Il 1000 V
Prifnorm IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Notes

Notes

Safety notes

WARNING
An additional source of danger is posed my mechani-
cal parts which can cause severe personal injury.

Objects can also be damaged (e.g., the instrument it-
self can be damaged).
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ﬁ WARNING
An electric shock can result in death or severe injury.
It can also lead to property damage and damage to
this instrument.

A WARNING
Never point the laser beam directly or indirectly (on re-
flective surfaces) towards the eyes. Laser radiation
can cause irreparable damage to the eyes. You must
first deactivate the laser beam when measuring close
to people.

Testboy®15 1



Notes

General safety notes

WARNING

Unauthorized changes or modifications of the instru-
ment are forbidden — such changes put the approval
(CE) and safety of the instrument at risk. In order to
operate the instrument safely, you must always ob-
serve the safety instructions, warnings and the infor-
mation in the "Proper and Intended Use" Chapter.

WARNING

Please observe the following information before using
the instrument:

Do not operate the instrument in the proximity of
electrical welders, induction heaters and other elec-
tromagnetic fields.

After an abrupt temperature fluctuation, the instru-
ment should be allowed to adjust to the new tem-
perature for about 30 minutes before using it. This
helps to stabilize the IR sensor.

Do not expose the instrument to high temperatures
for a long period of time.

Avoid dusty and humid surroundings.

Measurement instruments and their accessories are
not toys. Children should never be allowed access
to them!

In industrial institutions, you must follow the acci-
dent prevention regulations for electrical facilities
and equipment, as established by your employer's
liability insurance organization.

12
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Notes
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Proper and intended use

This instrument is intended for use in applications described in
the operation manual only. Any other usage is considered im-

Please observe the following five safety rules:

1
2

3

4
5

Disconnect.

Ensure that the instrument cannot be turned back
on again.

Ensure isolation from the main supply voltage
(check that there is no voltage on both poles).

Earth and short-circuit.

Cover neighbouring parts that are under live elec-
trical load.
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proper and non-approved us-age and can result in accidents or
the destruction of the instrument. Any misuse will result in the
expiry of all guarantee and warranty claims on the part of the
operator against the manufacturer.

i
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Remove the batteries during longer periods of inactivity
in order to avoid damaging the instrument.

We assume no liability for damages to property or per-
sonal injury caused by improper handling or failure to
observe safety instructions. Any warranty claim expires
in such cases. An exclamation mark in a triangle indi-
cates safety notices in the operating instructions. Read
the instructions completely before beginning the initial
commissioning. This instrument is CE approved and
thus fulfils the required guidelines.

All rights reserved to alter specifications without prior notice ©
Testboy GmbH, Germany.

Testboy®15
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Notes

Disclaimer and exclusion of liability

° The warranty claim expires in cases of damages
1 caused by failure to observe the instruction! We as-
sume no liability for any resulting damage!

Testboy is not responsible for damage resulting from:
| failure to observe the instructions,

| changes in the product that have not been approved by
Testboy,

| the use of replacement parts that have not been approved or
manufactured by Testboy,

| the use of alcohol, drugs or medication.

Correctness of the operating instructions

These operating instructions have been created with due care
and attention. No claim is made nor guarantee given that the
data, illustrations and drawings are complete or correct. All
rights are reserved in regards to changes, print failures and er-
rors.

14
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Notes

Disposal

For Testboy customers: Purchasing our product gives you the
opportunity to return the instrument to collection points for
waste electrical equipment at the end of its lifespan.

return and recycling of waste electrical and electron-
ics equipment. As of 13/08/2005, manufacturers of
electrical and electronics equipment are obliged to
take back and recycle any electrical devices sold af-
ter this date for no charge. After that date, electrical
de-vices must not be disposed of through the "nor-
mal" waste disposal channels. Electrical devices
must be disposed of and recycled separately. All de-
vices that fall under this directive must feature this
logo.

E The EU Directive 2002/96/EC (WEEE) regulates the
—
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Disposing of used batteries

As an end user, you are legally obliged (by the rele-
vant laws concerning battery disposal) to return

all used batteries. Disposal with normal house-
hold waste is prohibited!

Contaminant-laden batteries are labelled with the
adjacent symbol which indicates the prohibition of
disposal with normal household waste.

The abbreviations used for heavy metals are:
Cd = Cadmium, Hg = mercury, Pb = lead.

You can return your used batteries for no charge to
collection points in your community or everywhere
where batteries are sold!

Testboy®15 15



Notes

Five year warranty

Testboy instruments are subject to strict quality control stan-
dards. The instrument is covered by a warranty for a period of
five years against malfunctions during the course of your daily
work (valid only with invoice). We will repair production or mate-
rial defects free of charge upon return if these have not been
caused by misuse or abuse and if the instrument has not been
opened. Damage resulting from a fall or improper handling is
excluded from the warranty.

Please contact:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Certificate of quality

All aspects of the activities carried out by Testboy GmbH relat-
ing to quality during the manufacturing process are monitored
permanently within the framework of a Quality Management
System. Furthermore, Testboy GmbH confirms that the testing
equipment and instruments used during the calibration process
are subject to a permanent inspection process.

Declaration of Conformity

This product fulfils the specifications contained in the Low Volt-
age Directive 2006/95/EC and EMC Directive 2004/108/EC.

16
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Operation

Operation

Thank you for choosing a Testboy® 15.

It has professional functions for work on all types of magnetic
fields:

Non-contact magnetic field detection

The Testboy® 15 is capable of detecting
magnetic fields of all types using the swit-
ching circuitry integrated in its tip. This
may include solenoid valves in heating
systems or in commercial vehicles, printer
relays on circuit boards and many other si-
tuations.

As a first step, the batteries should be
function tested as described below. Put
the tip of the magnetic field tester next to
the object to be tested (1). The lamp flas-
hes if the component is electrically acti-
vated. It is not necessary to halt machines
or devices to carry out test procedures.
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Functional check

Remove the testing magnet from the lid of the magnetic field
detector and hold close to the probe of the device, which will
then light up.

If it does not light up, the batteries should be checked.

Testboy®15 17



Operation

Changing the batteries

Insert a screwdriver in to the notch (2) and pry the battery com-
partment cover off. Make sure you insert the batteries the right
way round!

° Do not dispose of batteries in normal household rub-
1 bish! Use an authorised local collection point!

Technical data

Power supply 2 x 1.5V AAA Micro
Degree of protection IP 40

Overvoltage category CAT Il 1000 V
Testing standard IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Remarques

Remarques

Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT

D'autres sources de dangers sont p.ex. des piéces
mécaniques pouvant provoquer de graves blessures
sur des personnes.

Méme la mise en danger des objets (par ex. endom-
magement de I'appareil) existe.

ﬁ AVERTISSEMENT
Des chocs électriques peuvent provoquer la mort ou

de graves blessures aux personnes et mettre en dan-
ger le fonctionnement d'objets (p.ex. dommages a
I'appareil).

g AVERTISSEMENT
Ne dirigez jamais le rayon laser sur vos yeux, direc-

tement ou indirectement via des surfaces réfléchis-
santes. Les rayons laser peuvent provoquer sur vos
yeux des dommages irréparables. Si vous effectuez
des mesures a proximité de personnes, le rayon laser
doit étre désactive.
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Remarques

Consignes générales de sécurité

AVERTISSEMENT

Pour des raisons de sécurité et d'homologation (CE), il
est interdit de modifier I'appareil de votre propre chef.
Afin d'assurer un fonctionnement sdr de I'appareil,
respecter absolument les consignes de sécurité, les
avertissements ainsi que le chapitre « Utilisation con-
forme ».

ﬁ AVERTISSEMENT
Avant d'utiliser I'appareil, veuillez observer les remar-

ques suivantes :

| Evitez d'utiliser I'appareil a proximité d'appareils de
soudage électriques, de dispositifs de chauffage a
induction et autres champs électromagnétiques.

| Aprés des changements de température subites,
I'appareil doit étre adapté a la nouvelle température
ambiante pendant env. 30 minutes avant utilisation,
pour stabiliser le capteur IR.

| N'exposez pas l'appareil a de hautes températures
pendant un temps prolongé.

| Evitez les environnements poussiéreux et humides.

| Les appareils de mesure et les accessoires ne sont
pas des jouets. Ecartez-les des enfants !

| Dans les établissements professionnels, respectez
les consignes de prévention des accidents émises
par l'association des caisses d'assurance mutuelle
de l'industrie pour les installations et équipements
électriques.

20 Testboy®15



Remarques
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Veuillez respecter les cing régles de sécurité :
1 Déconnexion
2 Protection contre la remise sous tension

3 Vérifier 'absence de tension (I'absence de tension
doit étre constatée sur 2 pdles)

4 Mise a la terre et mise en court-circuit
5 Couvrir les pieces voisines sous tension

Utilisation conforme

L'appareil n'est destiné qu'aux applications décrites dans la no-
tice d'utilisation. Toute autre utilisation est interdite et peut pro-
voquer des accidents ou la destruction de I'appareil. De telles

applications annulent immédiatement toute garantie ou recours
de Il'utilisateur envers le fabricant.

i
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Pour protéger I'appareil contre les dommages, enlevez
les piles de I'appareil si vous ne I'utilisez pas pendant
une durée prolongée.
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En cas de dommages matériels ou corporels provo-
qués par une manipulation non conforme ou le non-
respect des consignes de sécurité, nous n'assumons
aucune responsabilité. Dans de tels cas, tout recours
en garantie est exclu. Un point d'exclamation dans un
triangle renvoie a des consignes de sécurité se trou-
vant dans le mode d'emploi. Avant la mise en service,
lisez les instructions completement. Cet appareil a été
controlé CE et est donc conforme aux directives exi-
gées.

Nous nous réservons le droit de changer les spécifications sans
avis préalable © Testboy GmbH, Allemagne.
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Remarques

Exclusion de responsabilité

[ En cas de dommages causés par le non-respect du

1 mode d'emploi, tout recours en garantie est annulé !
Nous n'assumons aucune garantie pour les consé-
quences qui en résultent !

Testboy n‘assume aucune responsabilité pour les dommages
résultant :

| du non-respect du mode d'emploi,
| de modifications du produit non autorisées par Testboy ou

| de pieces de rechange non fabriquées ou non autorisées par
Testboy

| de l'influence de l'alcool, de drogues ou de médicaments.

Pertinence du mode d'emploi

Les présentes instructions d'utilisation ont été élaborées avec
grand soin. Nous ne garantissons pas que les données, figures
et dessins soient corrects ni complets. Sous réserve de modifi-
cations, d'erreurs d'impression, d'erreurs et omissions.

22
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Remarques

Mise au rebut

Cher client Testboy, en achetant notre produit, vous avez la
possibilité de rendre I'appareil a des points de collecte pour dé-
chets électroniques au terme de son cycle de vie.

cyclage des déchets électriques et électroniques.
Depuis le 13/8/2005, les fabricants d’appareils élec-
triques et électroniques sont tenus de reprendre gra-
tuitement les appareils électriques achetés aprés
cette date et de les recycler. Depuis cette date, les
appareils électriques ne doivent plus étre mis aux
déchets « ordinaires ». Les appareils électriques
doivent étre recyclés et éliminés séparément. Tous
les appareils auxquels s'applique cette directive por-
tent ce logo.

E La DEEE (2002/96/CE) réglemente le retour et le re-
—

Mise au rebut de piles usagées
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En tant que consommateur final, vous étes tenu par
la loi (loi sur les piles) de rendre toutes vos piles et
accumulateurs ; la mise aux déchets ménagers
est interdite !

Les piles/accumulateurs comportant des substances
polluantes sont repérés par les symboles ci-contre,
indiquant l'interdiction de mise aux déchets ména-
gers.

Les désignations du métal lourd déterminant sont les
suivantes :
Cd = cadmium, Hg = mercure, Pb = plomb.

Vous pouvez rendre vos piles/accumulateurs usagés
gratuitement a tous les points de collecte de votre
commune ou aux points de vente de piles / accumu-
lateurs !

Testboy®15 23



Remarques

Garantie de 5 ans

Les appareils Testboy sont soumis a un contréle de qualité
strict. Si toutefois des défauts de fonctionnement devaient sur-
venir lors de I'utilisation quotidienne, nous accordons une ga-
rantie de 5 ans (uniquement valable sur présentation de la fac-
ture). Nous éliminons gratuitement tout défaut de fabrication et
de matériau si vous nous renvoyez |'appareil non ouvert et sans
que ce dernier n'ait subi d'intervention par une tierce partie. Les
dommages dus aux chutes ou aux erreurs de manipulation sont
exclus de la garantie.

Veuillez contacter :

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Certificat de qualité

Toutes les activités et procédures qualitatives effectuées au
sein de la société Testboy GmbH sont contr6lées en perma-
nence par un systéme de gestion de la qualité. Testboy GmbH
garantit en outre que les outils et instruments de contrdle utili-
sés lors de I'étalonnage sont soumis a un contréle permanent.

Déclaration de conformité

Ce produit est conforme aux directives basse tension
2006/95/CE et aux directives de CEM 2004/108/CE.

24 Testboy®15



Utilisation

Utilisation

Nous vous remercions vivement d'avoir acheté le Testboy® 15.

Il possede des fonctions professionnelles pour travailler sur
tous les types de champ magnétique :

Détection sans contact des champs magnétiques

Grace au circuit électrique intégré dans sa
pointe de test, le Testboy® 15 est capable
de détecter des champs magnétiques de
tout types : par ex. électrovannes dans les
installations de chauffage, électrovannes
sur véhicules utilitaires, relais pour circuits
imprimés etc.

Il faut tout d'abord vérifier les piles a I'aide
du contréle de fonctionnement cité ci-
dessous. Avec la pointe du contréleur ma-
gnétique, toucher I'objet de mesure a véri-
fier (voir figure repére 1). Si la lampe s'al-
lume, I'objet est magnétiquement actif.
Pour la vérification, il n'est pas nécessaire
d'arréter les machines et appareils.
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Controle de fonctionnement

Retirer du capot du contréleur magnétique les aimants de
contréle et les tenir a la pointe de I'appareil, laquelle s'allume
alors.

Si la pointe ne s'allume pas, il faut vérifier les piles.
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Utilisation

Remplacement des piles

A l'aide d'un tournevis, soulever soigneusement le comparti-
ment des piles par I'encoche (voir repére 2 sur la figure). Lors
de la mise en place des piles neuves, veiller a respecter la pola-

rité !
] Ne pas mettre les piles dans les déchets ménagers.
Des points de collecte existent, méme prés de chez
vous !

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique 2 piles type 1,5 V AAA micro
Indice de protection IP 40
Catégorie de surtension CAT Il 1 000 V
Norme de contrdle CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Avvertenze

Avvertenze

Norme di sicurezza

AVVERTENZA

Altre fonti di pericolo sono, ad esempio, i componenti
meccanici che potrebbero causare lesioni personali
gravi.

Sussiste anche il rischio di danni materiali (ad esem-
pio all'apparecchio).

ﬁ AVVERTENZA
Le scosse elettriche possono causare lesioni gravi o

addirittura fatali alle persone, oltre che compromettere
il funzionamento, ad esempio dell’apparecchio.

% AVVERTENZA
Non rivolgere il raggio laser direttamente o indiretta-

mente in direzione degli occhi tramite superfici riflet-

tenti. | raggi laser possono causare danni irreparabili
agli occhi. In caso di misurazioni vicino a persone, di-
sattivare il raggio laser.
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Avvertenze

Norme di sicurezza generali

ﬁ AVVERTENZA
Per ragioni di sicurezza e omologazione (CE), non &
consentito convertire e/o modificare I'apparecchio in
proprio. Per assicurare un utilizzo sicuro
dell'apparecchio, € assolutamente necessario attener-
si alle norme di sicurezza, ai segnali di avvertimento e
al capitolo "Campo di applicazione".

Q AVVERTENZA
Attenersi alle seguenti avvertenze prima di usare

I'apparecchio:

| Evitare di utilizzare lo strumento in prossimita di ap-
parecchi elettrici per la saldatura, riscaldatori ad in-
duzione e altri campi elettromagnetici.

| In caso di variazione improvvisa della temperatura,
prima dell‘uso lasciare adattare I'apparecchio alla
nuova temperatura per circa 30 minuti per stabiliz-
zare il sensore IR.

| Non esporre I'apparecchio a temperature elevate
per lungo tempo.

| Evitare ambienti polverosi e umidi.

| Gli strumenti di misura e gli accessori non sono gio-
cattoli e non devono pertanto essere utilizzati da
bambini!

| In ambito industriale attenersi alle norme antinfortu-
nistiche dell‘Istituto di assicurazione contro gli infor-
tuni sul lavoro per quanto concerne gli impianti e i
materiali d’esercizio elettrici.
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Avvertenze

Attenersi alle cinque norme di sicurezza riportate di
seguito:
1 Disinserimento

jumd @

2 Protezione contro la riaccensione

3 Controllo dell’'assenza di tensione (solo su sistemi
bipolari)

4 Messa a terra e cortocircuitazione
5 Copertura dei componenti adiacenti sotto tensione

Campo di applicazione

Lo strumento deve essere utilizzato solo per le applicazioni de-
scritte nelle istruzioni per I'uso. Un utilizzo diverso non & con-
sentito e pud provocare incidenti e lesioni o il danneggiamento
irreparabile dello strumento stesso. Queste applicazioni com-
portano la completa nullita di qualsiasi garanzia concessa dal
costruttore.

] Per proteggere I'apparecchio contro i danneggiamenti,
1 rimuovere le pile in caso di inutilizzo prolungato.

Decliniamo ogni responsabilita per danni a persone o
cose causati da un utilizzo non conforme o dalla manca-
ta osservanza delle norme di sicurezza. In questi casi
viene a decadere ogni sorta di garanzia. Un punto e-
sclamativo all'interno di un triangolo rimanda alle norme
di sicurezza contenute nelle Istruzioni per 'uso. Prima
della messa in funzione, leggere completamente le pre-
senti istruzioni per I'uso. Il presente apparecchio & certi-
ficato CE e soddisfa pertanto le necessarie direttive.

jumd ©

Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche senza preavvi-
so © Testboy GmbH, Germania.
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Avvertenze

Esclusione di responsabilita

° La garanzia decade in caso di danni imputabili alla

1 mancata osservanza di quanto riportato nelle istruzioni
per I'uso! Si declina ogni responsabilita per i danni indi-
retti da cio risultanti!

Testboy declina ogni responsabilita per i danni causati

| dalla mancata osservanza di quanto riportato nelle Istruzioni
per l'uso

| da modifiche al prodotto non autorizzate da Testboy oppure
| dall’'uso di ricambi non prodotti o non omologati da Testboy
| dallinflusso di alcool, droghe o medicinali

Esattezza delle Istruzioni per I'uso

Le presenti istruzioni per I'uso sono state redatte con la massi-
ma cura. E esclusa qualsiasi responsabilita per 'esattezza e la
completezza dei dati, delle illustrazioni e dei disegni. Con riser-
va di modifiche, errori di stampa e correzioni.
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Avvertenze

Smaltimento

Gentile Cliente Testboy, acquistando il nostro prodotto ha la
possibilita di consegnare I'apparecchio in appositi punti di rac-
colta per materiali elettrici al termine del ciclo di vita.

claggio delle apparecchiature elettriche ed elettroni-
che. A partire dal 13.8.2005 i costruttori di apparecchi
elettronici sono obbligati a ritirare e riciclare gli appa-
recchi elettronici acquistati dopo la suddetta data. Le
apparecchiature elettriche ed elettroniche non devono
pertanto essere piu inserite nel ciclo "normale” dei ri-
fiuti. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche de-
vono essere riciclate e smaltite separatamente. Tultti
gli apparecchi che rientrano in questa direttiva sono
contrassegnati con il seguente logo.

E La direttiva WEEE (2002/96 CE) regola il ritiro e il rici-
—

Smaltimento delle pile scariche

| consumatori finali sono obbligati per legge (legge
sulle pile) a restituire tutte le pile e gli accumulatori
scarichi; & vietato gettare pile e accumulatori nei
rifiuti domestici!

Le pile e gli accumulatori contenenti sostanze nocive
sono contrassegnati con il simbolo qui accanto, il
quale rimarca il divieto di smaltire questi materiali tra
i rifiuti domestici.
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Le denominazioni dei metalli pesanti sono le se-
guenti:

Cd = cadmio, Hg = mercurio, Pb = piombo.

Le pile e gli accumulatori scarichi possono essere
consegnati gratuitamente presso i centri di raccolta

comunali oppure presso i negozi che vendono pile e
accumulatori!
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Avvertenze

5 anni di garanzia

Gli apparecchi Testboy vengono sottoposti a rigidi controlli di
sicurezza. Se, durante I'uso quotidiano, dovessero comunque
verificarsi problemi di funzionamento, concediamo una garanzia
di 5 anni (valida solo se accompagnata da fattura). | difetti di
produzione o di materiale vengono da noi eliminati a titolo gra-
tuito a condizione perd che I'apparecchio ci venga restituito non
aperto e senza manomissioni da parte di terzi. La garanzia non
comprende i danni imputabili a urti o a un utilizzo inadeguato.
Rivolgersi a:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441/89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Certificato di qualita

Tutte le attivita e i processi pertinenti la qualita eseguiti da
Testboy GmbH vengono costantemente monitorati da un siste-
ma di gestione della qualita. Testboy GmbH conferma inoltre
che anche gli strumenti e i dispositivi di prova utilizzati durante
la calibrazione vengono sottoposti a controlli continui.

Dichiarazione di conformita

Il prodotto & conforme alle direttive sulla bassa tensione
2006/95/EC e alla direttiva CEM 2004/108/EC.
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Utilizzo

Utilizzo

Grazie per avere acquistato Testboy® 15.

Dispone di funzioni professionali per gi interventi su tutti i tipi di
campo magnetico:

Riconoscimento dei campi magnetici senza contatto

Testboy® 15 € in grado di rilevare campi
magnetici di ogni genere con il circuito in-
tegrato nella punta. Ad esempio, valvole
elettromagnetiche negli impianti di riscal-
damento, valvole elettromagnetiche nel
settore dei veicoli commerciali, relé di
stampa su circuiti stampati, ecc.

Per prima cosa, & necessario controllare le
batterie in base al controllo di funziona-
mento descritto di seguito. Toccare
I'oggetto da controllare con la punta del-
I'apparecchio per la prova dei campi ma-
gnetici (vedere la Fig. al punto 1.). Se la
spia si accende significa che l'oggetto &
magneticamente attivo. Per il controllo non
€ necessario arrestare le macchine e i di-
spositivi.

Controllo di funzionamento
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Staccare il magnete di prova nel coperchio del tester e tenerlo
sulla punta dell'apparecchio che poi si accendera.

Se la spia di prova non si accende, & necessario controllare le
batterie.

Testboy®15 33



Utilizzo

Sostituzione delle batterie

Prendere un cacciavite e sollevare attentamente il vano batteria
sull'intaglio (vedere la figura al punto 2.). Controllare la polarita
durante l'inserimento delle batterie nuove!

° Non smaltire le batterie scariche nei rifiuti casalinghi.
1 Anche vicino a Voi ci sara sicuramente un centro di
raccolta!

Dati tecnici
Alimentazione di corrente 2 x 1,5V tipo AAA Micro
Tipo di protezione IP 40
Classe per l'installazione CAT Ill 1000 V
Norma di controllo IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Indicaciones

Indicaciones

Instrucciones de seguridad

A

ADVERTENCIA

Otras fuentes de peligro son, por ejemplo,
componentes mecanicos que pueden causar lesiones
graves a personas.

También existe peligro de dafos a bienes materiales
(p.ej. dafios al aparato)

A

ADVERTENCIA

La electrocucion puede causar la muerte o lesiones
graves a personas, asi como perjudicar el
funcionamiento de bienes materiales (p.ej. dafios en el
aparato).

ADVERTENCIA

Nunca debe dirigir el haz de laser directamente ni
indirectamente a través de superficies reflectantes
hacia el ojo. La radiacion laser puede causar dafios
irreparables en el ojo. Cuando realice mediciones
cerca de otras personas debera desactivar el haz
laser.
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Indicaciones

Instrucciones generales de seguridad

ﬁ ADVERTENCIA
Por razones de seguridad y autorizacion (marcado
CE) esta prohibido reequipar o modificar el aparato
por cuenta propia. Para garantizar el funcionamiento
seguro del aparato debe atenerse siempre a las
instrucciones de seguridad, advertencias y al
contenido del capitulo "Utilizacion segun lo previsto".

ﬁ ADVERTENCIA
Antes de utilizar el aparato debe tener en cuenta las

siguientes indicaciones:

| Evite poner en marcha el aparato cerca de equipos
eléctricos de soldadura, calefactores de induccion y
otros campos electromagnéticos.

| Después de un cambio drastico de temperatura
debera esperar aprox. 30 minutos antes de utilizar
el aparato para su estabilizaciéon y adaptacion a la
nueva temperatura ambiente, con el fin de
estabilizar el sensor de infrarrojos.

| No someta el aparato a altas temperaturas durante
mucho tiempo.

| Evite los ambientes polvorientos y himedos.

| jLos dispositivos de medicion y accesorios no son

juguetes y, por lo tanto, no deben caer en manos
de los nifios!

| En instalaciones comerciales debera tener presente
la normativa de prevencion de accidentes de la
asociacion de instalaciones y aparatos eléctricos.
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Indicaciones

] Siga estrictamente las disposiciones de manejo:
1 Desconectar
2 Proteger para evitar el encendido accidental

3 Asegurarse de que el aparato esta libre de tension
(el estado libre de tension debe determinarse en los

2 polos)

4 Conectar a tierra la instalacién y cortocircuitar

5

Uso previsto
Este aparato esta previsto exclusivamente para las

aplicaci

ones descritas en el manual de operacion. Cualquier

otro uso se considera como un uso indebido y puede causar
accidentes o la destruccién del propio aparato. Este tipo de
aplicaciones conducen a la invalidaciéon inmediata de cualquier

tipo de

reclamacién de garantia por parte del usuario frente al

fabricante.

i
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Para proteger el aparato frente a posibles dafios, retire
las pilas, si no tiene previsto utilizar el aparato durante
mucho tiempo.

En caso de lesiones a personas o dafios materiales
debidos a la manipulacién indebida o desobediencia de
las instrucciones de seguridad, el fabricante no se hace
responsable de los mismos. En estos casos la garantia
quedara invalidada. El simbolo de exclamacion en el
interior de un triangulo llama la atencién sobre las
indicaciones de seguridad del manual de instrucciones.
Antes de poner en marcha el aparato lea integramente
el manual de instrucciones. Este aparato ha sido
verificado conforme a la normativa CE, por lo que
cumple las disposiciones de las directivas obligatorias.

Cubrir o proteger los componentes anexos y energizados

Testboy®15
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Indicaciones

Nos reservamos el derecho a modificar las especificaciones sin
previo aviso © Testboy GmbH, Alemania.
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Indicaciones

Exencién de responsabilidad

° En caso de dafios debidos a la desobediencia de

1 alguno de los puntos de este manual de instrucciones,
perdera todo derecho de reclamacion de garantia. El
fabricante no se hace responsable de los dafios
resultantes de lo arriba mencionado.

Testboy no se hace responsable de los dafios
causados por el desobedecimiento de las instrucciones

causados por modificaciones en el producto no autorizadas
por Testboy o

causados por piezas de repuesto no fabricadas por Testboy o
no autorizadas por ella

causados por la influencia del alcohol, las drogas o
medicamentos

Adecuacion de la informacion contenida en el manual de
instrucciones

Este manual ha sido elaborado con suma diligencia. No nos
hacemos responsables de la veracidad e integridad de los
datos, ilustraciones ni dibujos que figuran en el manual. Salvo
posibles modificaciones, erratas de impresion o errores.
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Indicaciones

Eliminacién

Estimado cliente de Testboy, con la adquisicién de nuestro
producto tiene la posibilidad de retornar el equipo al final de su
vida util depositandolo en puestos de reciclaje adecuados para
residuos eléctricos y electrénicos.

devolucion y el reciclaje de equipos eléctricos
usados. Los fabricantes de equipos eléctricos y
electrénicos estan obligados desde el 13/08/2005 a
retirar y reciclar los equipos eléctricos y electrénicos
vendidos a partir de esta fecha sin ningun tipo de
coste. Esta Directiva prohibe depositar los aparatos
eléctricos y electronicos en el circuito de residuos
"normal". Los equipos eléctricos y electronicos
deben reciclarse y eliminarse por separado. Todos
los equipos adscritos a esta Directiva estan
marcados con este logotipo.

E La RAEE (Directiva Europea 2002/96/CEE) regula la
—

Eliminacién de pilas usadas

obligado (normativa en materia de pilas y
baterias) a devolver todas las pilas y baterias
usadas; jesta prohibido tirarlas junto con la
basura doméstica!

Las pilas/baterias que contienen sustancias
peligrosas estan sefializadas con los simbolos que
se indican a continuacién, que indican la prohibiciéon
de eliminarlas junto con la basura doméstica.

Denominaciones para el metal pesado principal:
Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Plomo.

Sus pilas/baterias usadas pueden entregarse sin
ningun tipo de coste en puestos de recogida de su
comunidad y en cualquier punto de venta de

E Como consumidor final, usted esta legalmente
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Indicaciones

pilas/baterias.
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Indicaciones

5 afos de garantia

Los equipos Testboy son sometidos a un estricto control de
calidad. Si, a pesar de ello, durante la practica diaria surge
cualquier fallo de funcionamiento, proporcionamos una garantia
de 5 afios (s6lo valida previa presentacion de recibo de
compra). Repararemos gratuitamente los fallos de fabricacién o
de material, siempre que el aparato se envie a nuestra fabrica
sin que haya sido manipulado o abierto por terceras personas.
Los dafios causados por caida o manipulacién indebida quedan
exentos de garantia.

Dirijase, por favor, a:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Certificado de calidad

Todas las actividades y procesos relevantes para la calidad
realizados en el Testboy GmbH son supervisados de forma
permanente por un sistema de control de calidad segun ISO
9001-2000. Testboy GmbH confirma ademas, que los
dispositivos e instrumentos de comprobacioén utilizados para la
calibracion estan sujetos a una supervision permanente en
materia de medios de comprobacion.

Declaracion de conformidad

Este producto cumple las disposiciones de la Directiva de baja
Tension 2006/95/EC y la Directiva de Compatibilidad
Electromagnética 2004/108/EC.
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Operacion

Operacion

Le agradecemos su eleccion de este producto de la firma
Testboy® 15.

Dispone de funciones profesionales para el trabajo en todo tipo
de campos magnéticos:

Deteccion de campo magnético sin contacto

El Testboy® 15 es capaz de detectar me-
diante el circuito integrado en su punta
campos magnéticos de todo tipo, p.ej. val-
vulas magnéticas en sistemas de calefac-
cién, valvulas magnéticas en vehiculos
comerciales, relés de impresion en pleti-
nas, etc.

Primero debe revisar las pilas conforme a
las instrucciones que se indican a con-
tinuacion. Toque el objeto que esta pre-
visto comprobar con la punta del compro-
bador magnético (véase iiustracion, apar-
tado 1). Cuando se ilumine la lampara,
significa que el objeto esta activado
magnéticamente. No es necesario detener
el funcionamiento de maquinas o aparatos
para realizar la comprobacién.

Control de funcionamiento

Extraiga el iman de verificacion de la tapa del comprobador de
campo magnético y sosténgala pegada a la punta del aparato
que debera iluminarse a continuacion.

Si la punta no se ilumina debe comprobar las pilas.
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Operacion

Cambio de las pilas

Tome un destornillador y, apoyandolo en la entalladura del
compartimento de las pilas, levante la tapa del mismo (véase
ilustracion, apartado 2). Al insertar las pilas observe la
polaridad correcta.

° No tire las pilas usadas junto con la basura doméstica.
l Encontrara un puesto de reciclaje cerca de su resi-
dencia.

Datos técnicos

Alimentacion eléctrica 2 pilas micro de 1,5V, AAA
Tipo de proteccion IP 40
Categoria de sobretensién CAT Il 1000 V

Norma de comprobacion IEC/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Indicagbes

Indicagoes

Indicag6es de seguranga

AVISO

Outras fontes de perigo sdo, p. ex., pegas mecanicas,
que podem causar lesdes graves ao pessoal.
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Também existe perigo para os bens materiais (p. ex.,
danos do equipamento).

ﬁ AVISO
Electrocussao pode causar a morte ou lesdes graves
ao pessoal, bem como comprometer o funcionamento
de objectos (p. ex., danos do equipamento).

A AVISO
Nunca aponte o raio do laser para os olhos, directa ou
indirectamente, através de superficies reflectoras. A
radiagdo de laser pode causar danos irreparaveis no
olho. Em medig¢des realizadas perto de pessoas, 0
raio de laser tem de ser desactivado.
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Indicagdes

Indicagbes gerais de seguranga

A

AVISO

Por motivos de seguranga e de homologagéo (CE),
ndo sao permitidas modificagdes construtivas e/ou
alteragdes arbitrarias do equipamento. A fim de
garantir uma operagao segura com o equipamento, ha
que cumprir as indica¢des de seguranga,
adverténcias e o capitulo "Utilizagcdo adequada".

AVISO

Antes de utilizar o equipamento, observe as seguintes
indicacdes:
| Evite operar o equipamento perto de aparelhos de

soldar eléctricos, aquecedores por indugéo e outros
campos electromagnéticos.

| Ap6s mudancas abruptas de temperatura, antes de
ser usado o equipamento deve ser estabilizado
durante aprox. 30 minutos, para se adaptar a nova
temperatura ambiente e para estabilizar o sensor
de IV.

| Nao sujeite o equipamento a temperaturas
elevadas por muito tempo.

| Evite ambientes poeirentos e humidos.

| Equipamentos de medigéo e os seus acessorios
nao sao brinquedos e devem ser mantidos
afastados das criangas!

| Em instalagbes industriais, ha que cumprir as
normas de prevencgao de acidentes da unido das
associagoes profissionais industriais para
instalacdes eléctricas e meios de produgéo.
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Indicagbes
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Tenha em consideragdo as cinco regras de segurancga:
1 Desligar da corrente

Proteger contra nova ligacao

Verificar a auséncia de tensdo (em dois pdlos)
Ligar a terra e em curto-circuito

Isolar pecgas adjacentes que estejam sob tensao
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Utilizagdao adequada

O equipamento é concebido apenas para as aplica¢des
descritas nas instru¢des de servigo. Qualquer outra utilizagao é
proibida e pode causar acidentes ou destruigdo do
equipamento. Estas aplicagdes fazem caducar qualquer
pretensdo a garantia por parte do operador relativamente ao
fabricante.

i
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Para proteger o equipamento contra danos, em caso
de periodos prolongados de nao utilizagéo, retire as
pilhas do equipamento.

N&o assumimos qualquer responsabilidade em caso
de danos materiais ou pessoais provocados por
manuseamento inadequado ou por inobservancia das
indicagdes de seguranga. Em casos desses, caduca
qualquer pretensdo a garantia. Um ponto de
exclamagéao dentro de um tridngulo remete para
indicagdes de seguranga das instru¢des de servigo.
Antes de colocar o equipamento em funcionamento,
leia as instrugbes completas. Este equipamento
ostenta a marca CE, pelo que satisfaz as directivas
necessarias.

Reservado o direito de proceder a alteragbes das
especificagdes sem aviso prévio © Testboy GmbH, Alemanha.

Testboy®15
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Indicagdes

Exoneragao de responsabilidade

[ Em caso de danos provocados pela inobservancia das

1 instrugcdes de servigo, a pretenséo a garantia caduca!
N&o nos responsabilizados por danos subsequentes
dai resultantes!

Testboy n&o se responsabiliza por danos que resultem
| de inobservancia das instru¢des
| de alteragdes no produto ndo autorizadas pela Testboy ou

| da utilizagdo de pegas sobresselentes néo fabricadas ou ndo
homologadas pela Testboy

| do estado sob influéncia de alcool, drogas ou medicamentos.

Exactidao das instrugoes de servigo

As presentes instrugdes de servigo foram elaboradas com todo
o cuidado. Nao assumimos qualquer responsabilidade pela
exactiddo e integralidade dos dados, ilustragdes e desenhos.
Reservado o direito a alteragdes, erros de impressao e erros.
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Indicagbes

Eliminagao
Caro cliente Testboy, ao adquirir o nosso produto, tera a

possibilidade de o devolver, em locais préprios de recolha, no
final da sua vida util, como sucata electrénica.

2

A directiva REEE (2002/96/CE) regulamenta a
devolugéo e a reciclagem de equipamentos
electrénicos usados. Os fabricantes de aparelhos
eléctricos e electronicos séo obrigados, desde
13.8.2005, a receber e reciclar gratuitamente
equipamentos dessa natureza vendidos a partir dessa
data. Aparelhos eléctricos e electronicos ja ndo podem
ser dispensados junto com o lixo doméstico normal.
Aparelhos eléctricos e electrénicos devem ser
reciclados e eliminados separadamente. Todos os
equipamentos sobre os quais incide esta directiva
estéo identificados com este logoétipo.
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Eliminagao de baterias usadas

hid

Enquanto consumidor final, por lei vocé esta obrigado
(legislagao relativa a pilhas/baterias) a devolver
todas as baterias e acumuladores usados; é proibido
eliminar esse equipamento junto com o lixo
doméstico!

Baterias e acumuladores contendo substancias
nocivas estao identificados com os simbolos ao lado,
0s quais remetem para a proibi¢cdo de eliminagéo
juntamente com o lixo doméstico.

As designagdes para metais pesados determinantes
s&o:

Cd = Cadmio, Hg = Mercurio, Pb = Chumbo.

As suas baterias e acumuladores usados podem ser
entregues gratuitamente nos locais de recolha do seu
municipio ou em todos os pontos de venda de

Testboy®15
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Indicagdes

baterias e acumuladores!
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Indicagbes

5 anos de garantia

O equipamento da Testboy é submetido a um rigoroso controlo
de qualidade. Contudo, se forem detectados erros de
funcionamento durante a utilizagao pratica diaria, prestamos
uma garantia de 5 anos (apenas valida mediante apresentacéo
da factura). Eliminamos gratuitamente erros de fabrico ou de
material, desde que o equipamento ndo tenha sido sujeito a
intervengdes de terceiros e nos seja enviado intacto. Estéo
excluidos da garantia danos devido a queda ou a
manuseamento errado.

Por favor, contacte:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de
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Certificado de qualidade

Todas as actividades e processos relevantes para a qualidade
realizados no ambito da Testboy GmbH sdo monitorizados
permanentemente por um sistema de gestédo de qualidade. A
Testboy GmbH confirma ainda que os dispositivos de ensaio e
instrumentos usados durante a calibragem s&o sujeitos a uma
monitorizagdo permanente.

Declaragao de conformidade

O produto satisfaz a Directiva 2006/95/EC relativa a
equipamento eléctrico de baixa tenséo e a Directiva de
Compatibilidade Electromagnética 2004/108/EC.
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Operagao

Detegdo sem contacto de campos magnéticos

Obrigado por se ter decidido pela compra do Testboy® 15.

Dispde de fungdes profissionais para trabalhar em todos os

tipos de campos magnéticos:

(0] Testboy® 15 consegue detetar campos
magnéticos de todo o tipo com o circuito
integrado na ponta: p. ex. valvulas
solendides em aquecimentos, valvulas
magnéticas no setor dos veiculos
utilitarios, relés de circuitos impressos em
placas de circuitos impressos, etc.

Primeiro devem ser verificadas as
baterias, conforme o controlo do
funcionamento abaixo indicado. Toque no
objeto a testar com a ponta do dispositivo
de teste de campos magnéticos (v.
imagem ponto 1.). Se a lampada acender,
o objeto é ativado magneticamente. Para
realizar a verificagdo, ndo é necessario
parar maquinas nem aparelhos.

Controlo do funcionamento

Retire os magnetos de teste da tampa do dispositivo de teste
de campos magnéticos e segure-o pela ponta do aparelho, a

qual acendera nessa altura.

Se a ponta ndo acender, as baterias devem ser verificadas.
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Operagao

Troca de pilhas

Com uma chave-de-fendas, levante o compartimento das pilhas
cuidadosamente pelo entalhe (v. fig. ponto 2.). Ao colocar as
pilhas novas, atencéo a polaridade correta!

° As pilhas ndo podem ser eliminadas no lixo
domeéstico. Procure o ponto de recolha de pilhas mais
proximo!
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Dados técnicos
Alimentacéo de energia 2 x 1,5V tipo AAA Micro
Tipo de protecéo IP 40
Categoria de sobretensao CAT Il 1000 V

Norma de teste CEI/EN 61010-1
(DIN VDE 0411)
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Aanwijzingen

Aanwijzingen

Veiligheidsaanwijzingen

WAARSCHUWING

Overige gevarenbronnen zijn bijvoorbeeld
mechanische delen die ernstig persoonlijk letsel
kunnen veroorzaken.

Er bestaat eveneens gevaar voor materi€le schade
(bijvoorbeeld beschadiging van het apparaat).

WAARSCHUWING

Een elektrische schok kan tot de dood of tot ernstig
persoonlijk letsel leiden en de juiste werking van
objecten bedreigen (bijvoorbeeld door beschadiging
van het apparaat).

WAARSCHUWING

Richt de laserstraal nooit direct of indirect (door
reflecterende oppervlakken) op het oog. Laserstraling
kan onherstelbare schade aan het oog veroorzaken.
Bij metingen in de nabijheid van personen, moet de
laserstraal worden gedeactiveerd.
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Aanwijzingen

Algemene veiligheidsaanwijzingen

A

WAARSCHUWING

In verband met de veiligheid en goedkeuring (CE) is
het eigenmachtig ombouwen en/of wijzigen van het
apparaat niet toegestaan. Om een veilige omgang met
het apparaat te waarborgen moet u de
veiligheidsaanwijzingen, waarschuwingen en de
paragraaf ‘Bedoeld gebruik’ beslist opvolgen.

WAARSCHUWING

Lees voor gebruik van het apparaat beslist de
volgende aanwijzingen:

| Voorkom gebruik van het apparaat in de nabijheid
van elektrische lasapparatuur,
inductieverwarmingen en andere
elektromagnetische velden.

| Na abrupte temperatuurschommelingen moet het
apparaat voor gebruik ter stabilisatie ongeveer 30
minuten aan de nieuwe omgevingstemperatuur
worden aangepast om de IR-sensor te stabiliseren.
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| Stel het apparaat nooit langere tijd bloot aan hoge
temperaturen.

| Voorkom stoffige en vochtige
omgevingsomstandigheden.

| Meetapparaten en toebehoren zijn geen speelgoed
en behoren niet in kinderhanden!

| In commerciéle inrichtingen moeten de
ongevallenpreventievoorschriften van de vereniging
van bedrijfsmatige ongevallenverzekeringen voor
elektrische installaties en bedrijfsmiddelen worden
aangehouden.

Testboy®15
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Aanwijzingen

jumd @

Houd u aan de vijf veiligheidsregels:
1 Vrijschakelen
2 Tegen herinschakeling beveiligen

3 Spanningsvrije staat vaststellen (moet over 2 polen
worden vastgesteld)

4 Aarden en kortsluiten

5 Aangrenzende en onder spanning staande delen
afdekken

Bedoeld gebruik

Het apparaat is alleen bedoeld voor de in de gebruiksaanwijzing
beschreven toepassingen. Elke andere toepassing is niet
toegestaan en kan tot ongevallen of onherstelbare schade aan
het apparaat leiden. Dergelijke toepassingen leiden ertoe dat de
gebruiker niet langer aanspraak kan maken op fabrieksgarantie.

i

jumd ©

Om het apparaat tegen beschadiging te beschermen
moet u de batterijen uit het apparaat nemen als dit
langere tijd niet wordt gebruikt.

In geval van materiéle schade of persoonlijk letsel,
door foutieve behandeling of negeren van de
veiligheidsaanwijzingen veroorzaakt, aanvaarden wij
geen enkele aansprakelijkheid. In dergelijke gevallen
vervalt de garantie. Een uitroepteken in een driehoek
wijst op veiligheidsaanwijzingen in de
gebruiksaanwijzing. Lees véor de ingebruikneming de
gebruiksaanwijzing compleet door. Dit apparaat is CE-
gecontroleerd en voldoet hierdoor aan de relevante
richtlijnen.
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Aanwijzingen

Alle rechten voorbehouden om de specificaties zonder
voorafgaande aankondiging aan te passen © Testboy GmbH,
Duitsland.
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Aanwijzingen

Uitsluiting van aansprakelijkheid

° In geval van schade die door het negeren van de

1 gebruiksaanwijzing ontstaat, komen alle aanspraken
op garantie te vervallen! Voor gevolgschade die hieruit
voortvloeit, aanvaarden wij geen enkele
aansprakelijkheid!

Testboy is niet aansprakelijk voor schade die uit
| het negeren van de gebruiksaanwijzing

| niet door de firma Testboy vrijgegeven wijzigingen aan het
product of

| niet door de firma Testboy geproduceerde of niet door haar
vrijgegeven reserveonderdelen

| invloed van alcohol, drugs of medicijnen wordt veroorzaakt

voortvloeien.

Juistheid van de gebruiksaanwijzing

Deze gebruiksaanwijzing is met de grootste zorgvuldigheid
samengesteld. Voor de juistheid en volledigheid van de
gegevens, afbeeldingen en tekeningen wordt geen
aansprakelijkheid aanvaard. Wijzigingen, drukfouten en
vergissingen voorbehouden.
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Aanwijzingen

Gescheiden inzameling

Geachte Testboy-klant, U kunt het apparaat na het einde van
zijn levensduur naar een geschikt inzamelingspunt voor
elektroschroot brengen.

recycling van afgedankte elektrische en
elektronische apparatuur. Fabrikanten van
elektrische en elektronische apparatuur zijn vanaf 13
8 2005 verplicht om elektrische en elektronische
apparatuur die na deze datum wordt verkocht,
kosteloos terug te nemen en te recyclen. Elektrische
en elektronische apparatuur mag dan niet langer in
de ‘normale’ afvalstromen terechtkomen. Elektrische
en elektronische apparatuur moet gescheiden
worden gerecycled en afgevoerd. Alle apparatuur
die onder deze richtlijn valt, draagt dit logo.

E De AEEA (2002/96/EC) regelt de terugname en
—

2]
(=]
4
<
|
o
w
(=]
w
2

Gescheiden inzameling van gebruikte batterijen

Als gebruiker bent u wettelijk (batterijwetgeving)
verplicht tot teruggave van alle gebruikte batterijen
en accu's; afvoer via het huisvuil is verboden!

Batterijen/accu's die schadelijke stoffen bevatten zijn
met de nevenstaande symbolen aangeduid, die op
het verbod op afvoer via het huisvuil wijzen.

De aanduidingen voor het doorslaggevende zwaar
metaal zijn:

Cd = cadmium, Hg = kwik, Pb = lood.

Uw lege batterijen/accu's kunt u kosteloos afgeven

bij de KCA-depots in uw gemeente en overal waar
batterijen/accu's worden verkocht!
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Aanwijzingen

5 jaar garantie

Testboy-apparaten worden onderworpen aan een strenge
kwaliteitscontrole. Als in het dagelijks gebruik desondanks
fouten in de werking optreden, bieden wij 5 jaar garantie (alleen
geldig met rekening). Fabricage- of materiaalfouten worden
door ons kosteloos hersteld voor zover het apparaat zonder
sporen van uitwendige inwerking en ongeopend naar ons wordt
teruggezonden. Beschadigingen door vallen of verkeerde
behandeling vallen niet onder de garantie.

Neem contact op met:

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441 /89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Kwaliteitscertificaat

Alle binnen de firma Testboy GmbH uitgevoerde
werkzaamheden en processen die relevant zijn voor de kwaliteit
worden continu door een kwaliteitsmanagementsysteem
bewaakt. De firma Testboy GmbH bevestigt daarnaast dat de
gedurende de kalibratie gebruikte controle-inrichtingen en
instrumenten onderworpen zijn aan een voortdurende controle.

Verklaring van overeenstemming

Het product voldoet aan de laagspanningsrichtlijnen
2006/95/EC en de EMC-richtlijnen 2004/108/EC.
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Bediening

Dank u voor uw aankoop van de Testboy® 15.

Dit instrument beschikt over professionele functies voor
werkzaamheden met alle soorten magneetvelden:

Magneetvelddetectie zonder contact

De Testboy® 15 kan dankzij het circuit dat
in de punt is geintegreerd, alle soorten
magneetvelden traceren. Denk aan
magneetventielen in
verwarmingsinstallaties, magneetventielen
in utilitaire voertuigen, printrelais op
printplaten, en ga zo maar door.

Allereerst dient u de batterijen aan de
hand van de onderstaande functietest te
controleren. Zet de punt van de
magneetchecker op het voorwerp dat u
wilt controleren (zie afbeelding punt 1).
Indien het lampje gaat branden, dan is het
voorwerp magnetisch geactiveerd. Voor
de controle hoeft u machines en
apparatuur niet stop te zetten.
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Functietest

Verwijder de testmagneet uit het deksel van de
magneetchecker en houd hem tegen de punt van het
instrument; het instrument gaat vervolgens branden.

Gaat de punt niet branden, dan dient u de batterijen te
controleren.

Testboy®15 61



Bediening

Batterijen vervangen

Neem een schroevendraaier en til het batterijvak bij de inkeping
voorzichtig omhoog (zie afbeelding punt 2). Plaats de nieuwe
batterijen in de goede richting (let op het plus- en minteken).

] Batterijen horen niet bij het gewone huisafval. Breng
ze naar een inzamelpunt bij u in de buurt.

Technische gegevens

Stroombron 2x1,5V type AAA micro
Beveiligingsklasse IP 40
Overspanningscategorie CAT Il 1000 V

Testnorm IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Wskazowki

Wskazowki

Zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Pozostate zrédta zagrozen to np. elementy
mechaniczne mogace przyczynic sie do powstania
powaznych obrazen ciata.

Istnieje réwniez zagrozenie dla przedmiotow
materialnych (np. uszkodzenie urzgdzenia).

ﬁ OSTRZEZENIE
Porazenie pradem elektrycznym moze prowadzi¢ do
powaznych obrazen ciata, jak réwniez stanowi¢
zagrozenie dla sprawnosci przedmiotéw (np.
uszkodzenie urzadzenia).

A OSTRZEZENIE
Nie kierowa¢ promienia lasera nigdy bezposrednio lub
posrednio przez powierzchnie odbijajace Swiatto na
oczy. Promieniowanie laserowe moze doprowadzi¢ do
nieodwracalnych uszkodzen wzroku. Podczas
pomiaréw w poblizu oséb promien lasera musi zosta¢
wylgczony.
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Wskazowki

Ogodlne zasady bezpieczenstwa

OSTRZEZENIE

Ze wzgledéw bezpieczenstwa i z uwagi na atesty (CE)
samowolna przebudowa i/lub modyfikacja urzadzenia
jest niedozwolona. Aby zagwarantowac¢ bezpieczng
eksploatacje urzadzenia, nalezy koniecznie
przestrzega¢ zasad bezpieczenstwa, ostrzezen oraz
tresci rozdziatu ,Zastosowanie zgodne z
przeznaczeniem”.

OSTRZEZENIE

Przed przystapieniem do korzystania z urzadzenia
przestrzegaé nastepujacych zasad:

| Unikac¢ korzystania z urzadzenia w poblizu
elektrycznych urzadzen spawajacych, ogrzewaczy
indukcyjnych oraz innych pél
elektromagnetycznych.

| Po gwattownej zmianie temperatury urzadzenie
przed uzyciem musi zosta¢ przez ok. 30 minut
dostosowane do nowej temperatury w celu
stabilizacji czujnika IR.

| Nie wystawia¢ urzadzenia przez diuzszy czas na
dziatanie wysokich temperatur.

| Unikac¢ zapylonego i wilgotnego otoczenia.

| Przyrzady pomiarowe i akcesoria nie stuzg do
zabawy i nie mogq dostac sie w rece dzieci!

| W budynkach komercyjnych nalezy przestrzegaé
przepiséw bhp branzowych towarzystw
ubezpieczeniowych dotyczacych instalaciji
elektrycznych i wyposazenia elektrycznego.
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Przestrzega¢ pieciu regut bezpieczenstwa:
1 Odiaczy¢ od zrodia zasilania

jumd @

2 Zabezpieczy¢ przed ponownym wigczeniem

3 Sprawdzi¢, czy urzadzenie nie znajduje sie pod
napieciem (odtaczenie od zrodta na 2 biegunach)

4 Uziemi¢ i zewrze¢

5 Przykry¢ sasiednie elementy znajdujace sie pod
napieciem

Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem

Urzadzenie jest przeznaczone tylko do zastosowan opisanych
w instrukcji obstugi. Zastosowanie urzadzenia w inny sposéb
jest niedopuszczalne i moze prowadzi¢ do wypadkéw lub
zniszczenia urzadzenia. Skutkiem takich dziatan jest
natychmiastowe wygasniecie wszelkich roszczen z tytutu
gwaranc;ji i rekojmi uzytkownika wobec producenta.

[ Aby chroni¢ urzadzenie przed uszkodzeniem, w
1 przypadku niekorzystania z urzadzenia przez dtuzszy
czas wyja¢ baterie.

Nie przejmujemy odpowiedzialno$ci za szkody
materialne lub osobowe, ktérych przyczyng byta
nieprawidtowa obstuga lub nieprzestrzeganie zasad
bezpieczenstwa. W takiej sytuacji wygasajg wszelkie
prawa gwarancyjne. Wykrzyknik na tle trojkata
wskazuje w instrukcji obstugi na zasady
bezpieczenstwa. Przed uruchomieniem zapoznac sie z
trescig catej instrukcji. Urzadzenie posiada symbol CE,
dlatego spetnia wymagane dyrektywy.

il @

Zastrzega sie prawo do zmian specyfikacji bez uprzedniego
informowania © Testboy GmbH, Niemcy.
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Wyltaczenie odpowiedzialnosci

[ W przypadku szkdd spowodowanych

1 nieprzestrzeganiem instrukcji wygasajg prawa
gwarancyjne! Nie przejmujemy odpowiedzialnosci za
szkody nastepcze powstate z tego tytutu!

Testboy nie ponosi odpowiedzialnosci za szkody wynikajace z
| nieprzestrzegania instrukc;ji
| modyfikacji produktu niezatwierdzonych przez Testboy lub

| czesci zamiennych niewyprodukowanych lub
niezatwierdzonych przez Testboy

| wptywu alkoholu, narkotykow lub lekow.

Zgodnos¢ tresci instrukcji obstugi ze stanem faktycznym

Niniejsza instrukcja obstugi zostata opracowana z duzg
starannoscia. Nie gwarantujemy poprawnosci i kompletnosci
danych, ilustracji i rysunkéw. Zastrzega sie mozliwo$¢é zmian,
btedéw w druku i pomytek.
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Utylizacja

Szanowny Testboy Kliencie! Nabywajac nasz produkt, masz
mozliwo$¢ oddania urzadzenia po zakonczeniu jego
eksploatacji do wtasciwego punktu zbiorki ztomu elektrycznego.

odbioru i utylizacji zuzytych urzadzen elektrycznych.
Od dnia 13.8.2005 r. producenci sprzetu
elektrycznego sg zobowigzani do bezptatnego
przyjmowania i utylizacji urzadzen elektrycznych
sprzedawanych po tej dacie. Urzadzenia elektryczne
nie moga by¢ juz usuwane w zwykly sposéb. Nalezy
je oddzielnie poddawac recyklingowi i utylizowacé.
Wszystkie urzadzenia objete tg dyrektywa
oznaczone sg takim logo.

E Dyrektywa WEEE (2002/96/WE) reguluje sposéb
—

Utylizacja zuzytych baterii

akumulatorach) jest zobowigzany do zwrotu
wszystkich zuzytych baterii i akumulatoréw;
wyrzucanie wraz z odpadami z gospodarstw
domowych jest zabronione!

Baterie/akumulatory zawierajace substancje
szkodliwe sg oznaczone przedstawionymi z boku
symbolami wskazujgcymi zakaz wyrzucania ich do
odpadoéw z gospodarstw domowych.

Oznaczenia gtéwnych metali ciezkich:

Cd = kadm, Hg = rte¢, Pb = oféw.

Zuzyte baterie/akumulatory mozna nieodptatnie
przekazywa¢ do komunalnych punktéw zbiorki lub

wszedzie tam, gdzie sprzedawane sg
baterie/akumulatory!

E Nabywca jako klient korncowy (ustawa o bateriach i
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5 lat gwarancji

Urzadzenia Testboy sg poddawane $cistej kontroli jakosciowe;j.
Jednak na wypadek wystgpienia usterek w dziataniu w trakcie
codziennej praktyki udzielamy gwarancji na okres 5 lat
(obowigzuje tylko z paragonem zakupu). Wady fabryczne i
materiatowe usuwamy bezptatnie, jesli nieotwierane urzgdzenie
zostanie do nas przestane w stanie niewskazujagcym na
ingerencje oséb trzecich. Prawa gwarancyjne nie obejmujg
uszkodzen spowodowanych upadkiem urzadzenia z wysokosci
lub nieprawidtowg obstuga.

Nalezy zwréci¢ sie do:
Testboy GmbH tel: 0049 (0)4441/89112-10

Elektrotechnische Spezialfabrik faky: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de
Germany info@testboy.de
Certyfikat jakosci

Wszystkie czynnosci i procesy realizowane w firmie Testboy
GmbH istotne z uwagi na jako$¢ sa przez caty czas
monitorowane na podstawie systemu zarzadzania jakoscia.
Firma Testboy GmbH potwierdza, ze podczas kalibrac;ji
stosowane urzadzenia kontrolne i przyrzady podlegajq ciagtej
kontroli wyposazenia kontrolnego.

Deklaracja zgodnosci

Produkt spetnia wymogi Dyrektywy niskonapieciowej
2006/95/EC oraz dyrektywy EMC 2004/108/EC.
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Obstuga

Obstuga

Dziekujemy, ze zdecydowali sie Panstwo na zakup przyrzadu
Testboy® 15.

Jest on wyposazony w profesjonalne funkcje do pracy ze
wszystkimi rodzajami pdl magnetycznych:

Bezdotykowe wykrywanie pola magnetycznego

Przyrzad Testboy® 15 wykrywa pola
magnetyczne wszelkiego rodzaju

za pomoca uktadu przetaczajacego
wbudowanego w koncéwcee: np. zawory
elektromagnetyczne w urzadzeniach
grzewczych, zawory elektromagnetyczne
w pojazdach uzytkowych, przekazniki
pétprzewodnikowe printrelais na
obwodach drukowanych itd.

Najpierw nalezy sprawdzi¢ baterie zgodnie
z opisana ponizej kontrolg dziatania.
Dotknaé¢ badany przedmiot za pomocg,
koncowki testera magnetycznego (punkt 1
na rysunku). Jesli kontrolka zaswieci sie,
przedmiot jest aktywny magnetycznie.

W celu przeprowadzenia badania nie jest
konieczne zatrzymywanie maszyn

i urzadzen.

Kontrola dziatania

Wyja¢ magnes testujacy z pokrywy testera magnetycznego
i przysuna¢ go do koncowki urzadzenia, ktéra nastepnie
zaswieci sie.

Jesli koncéwka nie zaswieci sie, nalezy sprawdzi¢ baterie.
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Obstuga

Wymiana baterii

Za pomoca Srubokretu otworzy¢ ostroznie komore baterii we
wskazanym miejscu (punkt 2 na rysunku). Przy wkfadaniu
nowych baterii pamieta¢ o odpowiedniej biegunowosci!
° Baterii nie wolno wyrzucaé wraz z odpadami
1 z gospodarstwa domowego. Takze w Panstwa okolicy
znajduje sie odpowiedni punkt zbiérki niebezpiecznych
odpadéw!

Dane techniczne

Zasilanie elektryczne 2x1,5V typ AAA Micro
Stopien ochrony IP 40

Kategoria przepigciowa CAT Il 1000 V

Norma badania IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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Yka3aHusa

Yka3aHusi no 6e3onacHoOCTH

Q NPEOYNPEXOEHUE
MpoYnMU NCTOYHUKaMK ONAcHOCTU, HaNpUmep,
ABMSOTCS MEXAHNYECKME YacTH, CMOCOBHbIE TSXKENO
TpaBMUpoBaThb Ntofeil.
Takke BO3MOXHO NnoBpexaeHne o6opyaoBaHus
(Hanpumep, noBpexaeHne npudopa).

ﬁ NPEAYNPEXOEHUE

Yaap aneKkTpuyeckum TOKOM MOXET NPUBECTY K
CMEpPTU UK TSHKENO TPaBMUPOBATb MIOAEN, a Takke
BbI3BaTb HapyLUeHne dyHKUuA obopyaoBaHns
(Hanpumep, noBpexaeHne npudopa).

g NPEAYNPEXOEHUE

Hwkoraa He HanpaBnsATb NasepHblii Ny4Y NPSMO UK OT
oTpaKaloLLIMX NoBepXHOCTel B rnasa. JlasepHoe
U3ny4yeHne crnocobHO Bbi3blBaTb HeOBpaTUMbIE
HapyLieHust 3peHus. MNpu namMepeHusx, NPoBOANMbIX
BOMU3N NMoAen, NasepHblii y4Y JOMmKeH 6biTb
[eaKTUBUPOBaH.
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O6wwue npaBuna TeXHUKU 6e3onacHocTn

NPEAYNPEXOEHUE

Mo coobpakeHnsM 6e30NacHOCTM 1 B CBA3WN C HaNM4nem
ponycka k npumexeHuio (CE), 3anpeluaeTtca camoBonbHO
nepeaenbiBaTb NPUOOpP W/MN BHOCUTL U3MEHEHNS B €r0
KOHCTpyKUmto. [ina obecneyveHns GesonacHom
akcnnyaTauum npnbopa obs3aTensHoO cregosaTb
yKa3aHusM Mo TexHuke 6e3onacHocTy,
npeaynpexaeHnsiM 1 NoNoXeHNsaM rnaebl "TipuMeHeHne
Mo Ha3Ha4YeHuo".

ﬁ NPEAYNPEXOEHUE

Mepen npymeHeHnem npnbopa obpaLlatb BHUMaHWE
Ha cobniogeHne cneayroLLMX NONOXKEHWIA:

| He npumeHsaTb npnbop BGNN3M 3nEeKTPOCBapPOYHbIX
annapaTtoB, MHAYKUMOHHbIX oGorpeBaTenei u Npoymx
MNCTOYHUKOB 3N1EKTPOMAarHUTHbIX NOMEN.

| Mocne pesknx nepenagos Temnepartyp nepes
npuMeHeHveM npubop AomkeH okono 30 MUHYT
a[anTMpoBaTbCs K HOBOW TemrepaTtype OKpyXatoLLen
cpenpbl. ATo HeobxoamMmo ansa ctabunusaumm NK-
ceHcopa.

| He nogsepratb npubop AnutensHoe Bpemsi
BO3AENCTBUIO BbICOKMX TEMMNepaTyp.

| WM3beratb NbINbHOWM 1 BNAXHON Cpeabl.

| WM3meputenbHble npubopbl U NPUHAANEXHOCTU — He
UrpyLuKa v He AOMKHbI MonaaaTh B pyku aeten!

| Ha NPOMbILWNEHHbIX NpeanpuATUAX OOJTKHbI
cobnopatbes NpodCoto3HbIE NpeanucaHns no
npeaoTBPaLLEHNIO aBapuii U HECHACTHbIX cny4aes
ONA SNEeKTPUYEeCKUX YCTaHOBOK U
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3MeKTpoobopyAOBaHUS.

il @

1
2
3

4
5

CobntogaTtb NATb NpaBuUn TEXHUKN B6e3onacHoOCTU:

OTkntovaTb.
MpenoxpaHsTe OT NOBTOPHOIO BKIOYEHUS.

MpoBepsiTb OTCYTCTBUE HANPSHKEHUS (OTCYTCTBUE
HanpsHKeHWs Ha 2-x nontcax).

3asemnsatb 3aKopa4vuBaTb.

M3onuposaTb coceHue YacTu, HaxoasLwmecs nog
Hanps>XeHnem.

anMeHeHMe no HasHa4eHur

Mpnbop npegHasHaveH TONbKO AN NPUMEHEHWUS], OMMCAHHOTO B
WHcTpykumm no skcnnyatauuun. MiHoe npumMeHeHve sBnsieTcs
HeaonyCTUMbIM M MOXET CTaTb MPUYMHON HECHACTHOTO Criy4as
unu nospexaerHns npubopa. OHO NPUBOANT K HeMeANeHHOMY
aHHYNMPOBAHMIO NOOLIX rapaHTUHbIX 0653aTenbLCTB
M3roTOBUTENS MO OTHOLLEHWIO K NONb30BaTEN!o.

® Bo usbexaHve nospexaeHud, npu anMTenbHoOM

Hewucnonb3oBaHUK NpuGopa crenyeT yaansiTe
baTapew.
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i

M3rotoBnTEnNb HE HECET OTBETCTBEHHOCTD 3a
MaTepuanbHbIn yiepb nnu Bpes 340poBbio MI0AEN,
BO3HUWKaIOLLMIN BCNEACTBUE HENpPaBUbHOro obpalleHns ¢
nprbopoM VN HecobMNoAeHNS NPaBUN TEXHUKN
6e3onacHoCTW. B Takunx cryyasix MCKMIoYaoTCs BCsKue
rapaHTuinHble NpeTeH3unn. B HacTosiwen NHCTpykumm no
3KCnyaTaumm ykasaHus no TexHyke 6esonacHocTu
COMPOBOX/AA0TCA BOCKNMLATENbHLIM 3HAKOM B
TpeyronbHuke. MNepen BBogoM npubopa B akcnnyaTauuio
MOSIHOCTbIO MpouuTaTte NHCTpykumio. [JaHHbIi npubop
nmeet 3Hak CE, To ecTb oTBeuaeT TpeboBaHusAM
HeobXoaNMBIX ANPEKTUB.

CoxpaHsieTcsi NpaBo Ha M3MeHeHue cneuundukauuin 6es
npeaBapuTenbHoro ysegomneHus. © Testboy GmbH,
lepmanusa
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Uckno4yeHne oTBETCTBEHHOCTU

[ Mpun noBpexaeHusix, BO3HMKaOLWMX BCreacTeue

1 HecobnogeHns VIHCTpyKUMKM Mo aKcnnyaTauum,
aHHynupyeTcsi rapaHTus! MisarotoButens He HeceT
OTBETCTBEHHOCTb 3a CBAI3AHHbIN C 3TUM KOCBEHHbIN
yuiep6!

KomnaHus Testboy He HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a yLlep6,
BO3HUKaIOLLMIA BCNIELCTBUE!

HecobntogeHnst IHCTpyKUMM No akcnnyaTaumu;
M3MEHEHUN N30enusi, He paspeLleHHbix pupmon Testboy, nnu

NPUMEHEHNS 3anacHbIX YacTen, He U3rOTOBMNEHHbIX UMK He
paspeLueHHbIx durpmon Testboy;

BO3ENCTBUS ankorons, HapKOTUYECKMX CpeacTs nUnm
MegnKaMeHTOB.

MpaBunbHOCTL MHCprKLIMM no 3Kkcnnyatauyuu

HacToswas VlHCprKLl,IASl no 3KcnnyaTtaunn coctaBsieHa C
0ocobo TLWATEeNbLHOCTbIO. |_|pl/l 3TOM M3roToBUTESIb HE HECET
OTBETCTBEHHOCTb 3a NPaBUJIbHOCTb U NMONMHOTY AaHHbIX,
PUCYHKOB " yepTexen. He nckniovaoTca N3SMeHeHNs1, onevaTku
N HETOYHOCTWU.
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YTunusauma

YBaxxaeMblii nokynatenb nsgenusi Testboy! CtaB BnagenbLem
HaLLIero usgenvsi, Mo okoH4YaHUM cpoka cryxobl Bel MoxeTe caaTb
€ro Ha creumnanbHbIi NYHKT cOopa 3aNeKTPUYECKUX OTXOA0B.

nopsifok npuema u nepepaboTku cTapbix
anektponpubopos. C 13.08.2005 r. usrotoButenu
06s3aHbl 6ecnnaTHO NpuHMMaThL 06paTHO K
nepepabaTtbiBaTb aneKTponpunbopsl, NpogaHHbIe
nosgHee aTon Aatbl. [pu 3aToM anekTponpubopsl
3anpeLuaeTcs yTunm3ampoBaTb BMECTE C
«0ObIYHBbIMUY» oTXxoAaamu. OHM noanexart OTAeNbHON
nepepaboTtke u ytunusauum. Bce npubopel,
noanagatowme nog AencTeme 3To AUPEKTUBBI,
MMEIT AaHHYI0 MapKUPOBKY.

E JOvpektusa WEEE (2002/96/EC) perynupyeT
—

YTunusauma ucnonb3oBaHHbIX 6aTapen

(06 yTMnusaumMm akKkyMynsaTopHbIX 6aTapen)
0b6sa3aHbl coaBaTh BCe UCMOMNb30BaHHble GaTapen n
aKKyMynaTopbl; yTUNM3aumsa BMecTe C ObITOBbIMU
oTxopgamm 3anpelleHa!l

BaTapew/akkymynsTopbl, cogepalive BpefHble
BelecTBa, 0603HaYeHb! aHHLIM CUMBOSIOM,
yKa3blBaOLLMM Ha 3anpeT UX YyTUNusaLmu BMecTe ¢
GbITOBLIMY OTXOAMU.

E ABNAACh KOHeUHbIM NoTpebuTenem, Bbl No 3akoHy

O603HaYEeHMSIMU HaNU4YKUs TSHKEMbIX METanNnos
ABIAKOTCA:

Cd = kagmuii, Hg = pTyTb, Pb = cBuHeu,

Mcnonb3oBaHHble 68TapeM/aKKyMyJ’lﬂT0pbl MO>XHO
6ecnnartHo caaTtb Ha MYHKT 060pa no Mecty
XuUTenbCTBa UNu Be3ae B TexX MecTax, rae
OCyLleCTBAeTCA npogaxa
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6aTapei/akkymynsaTopos!
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5 neT rapaHTumn

Mpnbopbl Testboy noaBepratoTcs CTPOroMy KOHTPOIHO
kayecTtBa. Ecnu, HecMoTpsi Ha 37O, NpU exxegHEBHOM
NPaKTU4eCKOM NPUMEHEHUN BO3HUKAIOT OLLINOKMN B UX
YHKLMOHNPOBaHUW, HaMW JaeTCsl rapaHTUsi CPOKOM Ha 5 net
(mencTByeT TONMbKO NpU HaNM4uK cyeTa). Ecnv otocnaHHbINn
HaMm nNpmMbop He NMeeT NPU3HAKOB BHELLHWUX BO3OENCTBUA U HE
BCKpbIBancs, HamMu 6ecnnaTtHo ycTpaHsoTcs AedeKTbl COopKM
unun maTtepuanos. [NoBpexaeHus BcneacTeme nageHus unm
HenpaBubHOro obpalleHust He SIBNSITCA NpeaMeToM
rapaHTUNHbIX MPETEH3NN.

Mpocbba obpaiyaTbes:

Testboy GmbH Ten: 0049 (0)4441/89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik ~ ®akc: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Ceptudomkar kayecTBa

Bce paboTbl 1 npouecchl BHYTpU komnaHum Testboy GmbH,
BMMSIIOLLME HA KQYECTBO NPOAYKLNM, MOCTOSTHHO
KOHTPONUPYHOTCA CUCTEMON MEHeXMeHTa kayecTBa. Kpome
Toro, komnanusa Testboy GmbH noatsepxaaeT, 4to
KOHTpOInbHas annapaTypa, NpumMeHsiemas npu kanubposke,
noaBepraeTcs NOCTOSIHHOW NPOBEPKe CPeACTB KOHTPONS.

[eknapauus o cCOOTBETCTBUMU

W3genuve cooteeTcTByeT OUPEKTVBE MO HU3KOBOSbTHOMY
obopynosaHuto 2006/95/EC n Oupektnse no AMC
2004/108/EC.
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MpumeHeHune

NMpumeHeHue

MbI 6narogapvm Bac 3a nokynky npubopa Testboy® 15.

OH obnapaeT npodeccroHansbHbIMM PYHKUMAMY A5t paboTbl
CO BCEMM BUAAMU MarHUTHOrO NOJSA:

BeckoHTaKkTHOe pacno3HaBaHMe MarHUTHOro nons

Mpubop Testboy® 15 npegHasHaveH ons
nomcka MarHUTHbIX Nonewn noboro Bnga
nocpeacTBOM BCTPOEHHOW B €ro LUymn
CXeMbl: Hanpumep, nonen
3MEeKTPOMarHUTHLIX KIanaHoB B
OTOMUTESbHbIX YCTaHOBKaX,
3NEeKTPOMarHUTHbIX KnanaHoB B
KOMMEPYECKUX aBTOMOBMINSX, NevaTHbIX
pere Ha nnatax u Tak ganee.

Mepen Hayanowm paboTbl TpebyeTcs
npoBepuTb GaTapen cornacHo
OMMCAHHOMY HUXe NopSAAKY NMPOBEPKM
paboTocnocobHoCTU. MNpUKOCHUTECH
LLyrnoM TecTepa MarHUTHOro Nonsi (CM.
puc., no3. 1.) kK nognexailemy npoBepke
npeamety. Ecnv 3aropenack namna, ato
03Ha4aeT, 4YTo B JaHHOM npeameTe
UMeeTcs MarHuTHoe none. [ns
BbINOMHEHNS MPOBEPKN He TpebyeTcs
BbIKIIOYEHMS MaLUVH 1 00opyAoBaHUS.
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MpoBepka paboTocnoco6HoCTH

CHMMUTE NOCTOSAHHbIN MarHUT, 3aKpPenseHHbIA Ha KPbILLKe
TecTepa, U NoAHeCUTE ero K Lyny npubopa, KOTOpbIV AOIMKEH
3aropeTbCs.

Ecnu Lyn He 3aropaeTtcsd, crnegyet npoBepuUTb 6aTapeV|.
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3ameHa 6aTapen

Bo3bMuTE OTBEPTKY M OCTOPOXXHO NPUMNOLHUMUTE C ee
MOMOLLbO KPbILLKY 3a yrnybneHue (cM. puc., nos. 2).
CobntofanTe NonspHOCTb NPU YCTaHOBKE HOBbIX GaTapeii!

] He paspeluaeTcs BbibpackiBaTh 6aTapeun B 6bITOBON
mycop. Nx HeobxoamMmo caaTb B COOTBETCTBYIOLLMIA
NyHKT npremal

TexHu4YecKkne xapakTepucTukm

MCTOYHMK NnuTaHua 2 wrt. Ha 1,5 B Tuna AAA
Micro

CTeneHb 3aWwuThl IP 40

KaTteropusi CAT Il 1000 B

nepeHanpsikeHus

CrtaHgapT Ha meTop, IEC/EN 61010-1

nCnbITaHU (DIN VDE 0411)

80 Testboy®15



Upozornéni

Upozornéni

Bezpecnostni pokyny

VYSTRAHA

DalS$imi zdroji nebezpedi jsou napf. mechanické &asti,
které mohou zpusobit téZka zranéni osob.

Ohrozeny jsou i pfedméty (napf. poskozeni pfistroje).

ﬁ VYSTRAHA
Zasah elektrickym proudem muze zpUsobit tézka
zranéni nebo smrt osob, jakoz i ohrozeni funkce
predmétd (napf. poSkozeni pfistroje).

A VYSTRAHA
Nikdy nemifte laserovym paprskem do oka pfimo
nebo nepfimo, odrazem z reflexnich ploch! Laserové
zafeni muze zpUsobit nevratné poskozeni oka. Pfi
méreni v blizkosti lidi musi byt laserovy paprsek
deaktivovany.
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VSeobecné bezpecénostni pokyny

Q VYSTRAHA
Svévolné prestavby a/nebo zmény pfistroje jsou z
bezpecnostnich dlivodl a z divodu schvaleni (CE)
zakazany. Pro zajisténi bezpeéného provozu pfistroje
se musi bezpodminec&né dodrzovat bezpecnostni
pokyny, vystrazna upozornéni a kapitola "Pouzivani k
uréenému ucelu".

Q VYSTRAHA
PFed pouzitim pfistroje prosim dodrzujte tyto pokyny:

| Neprovozuijte pfistroj v blizkosti elektrickych
svarovacich pfistrojd, indukénich topnych téles
nebo jinych elektromagnetickych poli.

| Po nahlé zméné teplot se pfistroj pfed pouzitim
musi pfizpusobit cca 30 minut nové okolni teploté,
aby se stabilizoval IR senzor.

| Nevystavuijte pfistroj delSi dobu vysokym teplotam.
| Vyhnéte se prasnym a vihkym okolnim podminkam.

| Meéfici pfistroje a prfisluSenstvi nejsou hrackou, a
nepatfi do rukou détem!

| V komerénich zafizenich se musi dodrzovat
PFedpisy Urazové prevence vydané Profesnim
sdruzenim pro elektricka zafizeni a provozni
prostredky.
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Dodrzujte prosim pét bezpecnostnich pravidel:

jumd @

1 Odpojeni

2 Zajisténi proti opétovnému zapnuti

3 Zjisténi nepfitomnosti napéti (nepfitomnost napéti
se musi stanovit 2pdlove)

4 Uzemnéni a zkratovani

5 lIzolace sousednich soucasti pod napétim

Pouzivani k uréenému ucelu

PFistroj je ur€en jen pro pouziti popsané v tomto navodu k
obsluze. Jiné pouZiti je nepfipustné, a mize zpusobit Uraz nebo
zniceni pristroje. Takového pouziti by vedlo k okamzitému
zaniku narokl uzivatele na jakékoliv zaru€ni pInéni a ruceni
vyrobce.

] PFi delSim nepouzivani pfistroje z néj prosim vyjméte
l baterie, abyste chranili pfistroj pfed poSkozenim.

Neruc€ime za vécné nebo osobni Skody, které jsou
zplsobeny neodbornou manipulaci nebo nedodrzenim
bezpecnostnich pokynu. V takovychto pfipadech
zaniké jakykoliv zaruéni narok. VykFfi¢nik umistény v
trojuhelniku upozorfiuje na bezpec€nostni pokyny v
navodu k obsluze. Pfed uvedenim do provozu si
prectéte cely navod k obsluze Tento pfistroj je
testovany CE a splfiuje tak pfislu§né smérnice.

jumd @

Pravo ménit specifikace bez pfedchoziho oznameni vyhrazeno
© Testboy GmbH, Némecko.
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Vylouceni ru€eni

[ V pfipadé vzniku Skod, zavinénych nedodrzenim

1 navodu k obsluze, zanika narok na zaruku!
Nepfebirame ruceni za nasledné Skody, které by toho
vyplynuly.

Testboy neru€i za Skody, které jsou nasledkem
| nedodrzeni navodu
| zmény na vyrobku neschvalenou firmou Testboy

| pouziti ndhradnich dilt nevyrobenych nebo neschvalenych
firmou Testboy

| poziti alkoholu, drog nebo Iéku

Spravnost navodu k obsluze

Tento navod k obsluze byl vytvofen s velkou peclivosti.
Neprebirame zadnou zaruku za spravnost a Uplnost udaju,
obrazkl a vykrest. Zmény, omyly a tiskové chyby vyhrazeny.

84

Testboy®15



Upozornéni

Likvidace

Vazeny zakazniku firmy Testboy, s nabytim naseho vyrobku
ziskavate moznost predat pristroj po skon€eni jeho Zivotnosti
na vhodna sbérna mista elektrického Srotu.

starych elektrickych spotrebici. Od 13.8.2005 jsou
vyrobci elektrickych pfistroju zavazani k
bezplatnému pfFijmu a recyklaci elektrickych
pfistroju, které byly prodany po tomto datu.
Elektrické pfistroje jiz nelze svazet v ramci
,normalnich* odpadu. Elektrické pfistroje se musi
recyklovat a likvidovat oddélené. VSechny pfistroje,
které spadaji pod tuto smérnici, jsou oznaceny timto
logem.

E WEEE (2002/96 EG) upravuje vraceni a recyklaci
—

Likvidace pouzitych baterii

o bateriich) povinni odevzdavat vSechny pouzité
baterie a akumulatory; jejich likvidace v domovnim
odpadu je zakazana!

E Vy, jako koncovi spotiebitelé jste ze zakona (zakon

Baterie/akumulatory obsahujici Skodlivé latky jsou
oznaceny zde uvedenym symbolem, ktery
upozorniuje, Ze se nesmi likvidovat pfes domovni
odpad.

Znacky pro pfevazujici ¢ast tézkych kovl jsou:
Cd = kadmium, Hg = rtut, Pb = olovo.

Své spotfebované baterie/akumulatory mazete
bezplatné odevzdat na sbérnych mistech ve Vasi
obci nebo vSude tam, kde se baterie/akumulatory
prodavaji!
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5leta zaruka

Testboy-pfistroje podléhaji pfisné kontrole kvality. Pokud by se
presto pfi dennim pouzivani vyskytly poruchy funkce,
poskytujeme zaruku v délce 5 let (plati jen s iétem). Pokud nam
zaslete zpét neotevreny pfistroj a bez ciziho zasahu, bezplatné
odstranime vyrobni chyby nebo chyby materialu. PoSkozeni v
dasledku narazu nebo chybné manipulace jsou ze zaruéniho
naroku vylouceny.

Obratte se prosim na.

Testboy GmbH Tel: 0049 (0)4441/89112-10
Elektrotechnische Spezialfabrik Fax: 0049 (0)4441 / 84536
Beim Alten Flugplatz 3

D-49377 Vechta www.testboy.de

Germany info@testboy.de

Certifikat kvality

VSechny kvalitativné relevantni €innosti a procesy provadéné v
ramci firmy Testboy GmbH jsou permanentné sledovany
systémem Fizeni kvality. Firma Testboy GmbH dale potvrzuje,
Ze zkuSebni zafizeni a nastroje pouzivané pfi kalibraci
podléhaji permanentni kontrole zku$ebnich prostiedku.

Prohlaseni o shodé

Vyrobek splfiuje smérnice o nizkém napéti 2006/95/EC a
smérnice elektromagnetické snasenlivosti 2004/108/EC.
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Obsluha

Mnohokrat dékujeme, Ze jste se rozhodli pro pfistroj Testboy® 15.

PFistroj ma profesionalni funkce pro praci se vSemi druhy
magnetickych poli:

Bezdotykova detekce magnetickych poli

Ptistroj Testboy® 15 je schopen pomoci
obvodu integrovaného v hrotu vyhledat
magnetické pole jakéhokoliv druhu: napf.
magnetické ventily v topnych zafizenich,
magnetické ventily v uzitkovych vozidlech,
relé v tiSténych spojich na deskach atd.

Nejprve je nutno podle niZze uvedené
funkéni kontroly zkontrolovat baterie.
Dotknéte se zkouseného pfedmétu hrotem
magnetické zkousecky (viz obrazek bod
1.). Pokud se Zarovka rozsviti, je pfedmét
magneticky aktivovany. PFfi kontrole neni
zapotfebi zastavovat stroje nebo pfistroje.

Funkéni kontrola

Vyjméte testovaci magnet z vika magnetické zkouSecky a
pfidrzte jej u hrotu pfistroje, ktery se potom rozsviti.

Pokud se hrot nerozsviti, je nutno zkontrolovat baterie.
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Obsluha

Vyména baterie

Pomoci Sroubovaku opatrné vypacte kryt pfihradky na baterie v
misté zafrezu (viz obrazek bod 2.). Pfi vkladani novych baterii
dbejte na spravnou polaritu.

° Baterie nepatfi do domovniho odpadu. | ve Vasi
1 blizkosti je sb&rné misto!

Technické udaje

Elektrické napajeni 2x 1,5V typ AAA Micro
Kryti IP 40

Prepétova kategorie CAT Il 1000 V
Zku$ebni norma IEC/EN 61010-1

(DIN VDE 0411)
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